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El siguiente documento presenta un diseño de pie protésico que permite determinar las fuerzas 
de contacto en pendientes, escalones y superficies con irregularidades durante la marcha, el 
cual incluye un sistema de sensado; este monitoreo es importante pues se demuestra que los 
usuarios unilaterales sufren condiciones degenerativas en la columna baja y cadera, pues 
comúnmente emplean más su miembro sano como punto de apoyo. Por el motivo presentado, 
esta tesis tiene como objetivo realizar el diseño de un pie protésico que permita determinar las 
fuerzas de contacto en pendientes, escalones y superficies irregulares durante la marcha; y, con 
estas obtenidas se podrían realizar protocolos biomecánicos del pie, ya que se tendría en 
conocimiento el valor de la variable fuerza. La estructura del desarrollo está basada en la 
búsqueda de antecedentes que describan la biomecánica del pie y los pies protésicos actuales 
sea en fase comercial, investigativa o patentados para obtener la manera de cómo las prótesis 
de pie se adaptan a diversas superficies. En adición, se parte del diseño conceptual de un pie 
protésico; este diseño contempla la forma y material para la verificación mecánica. Una vez se 
tenga el concepto, se valida por medio de cálculos mecánicos de cinética y resistencia para 
comprobar que soporte el peso de 90 kgf de un usuario, peso seleccionado acorde a la carga 
para la cual están fabricados los pies protésicos comerciales, y obtener la fuerza máxima de 
contacto en al caso más crítico de movimiento con el fin de seleccionar el sensor adecuado y 
las cantidades correspondientes. Luego, se realiza el filtro se las señales leídas y la selección 
de componentes que acompañan a lo relacionado con los circuitos eléctricos-electrónicos; estos 
se ubican en una carcasa y no en el mismo pie. Posteriormente, se realizan los planos 
mecánicos, eléctricos-electrónicos y la sección de costos. Además, se acota que la importancia 
del diseño de una prótesis de pie que permita detectar las fuerzas de contacto es que puede 
saber el estado actual del miembro inferior con relación a la homogeneidad de la carga con 
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El pie es una estructura compleja que permite realizar una de las actividades más importantes 
de las personas: caminar; por ende, la pérdida o amputación de este miembro sería 
contraproducente para la población. Esto hace mención al hecho de ya no poder realizar la 
marcha de forma convencional. 
 
En Perú, el Instituto Nacional de Rehabilitación “Dra. Adriana Rebaza Flores” cuenta con una 
unidad conocida como Investigación, Docencia y Atención en Ayudas Biomecánicas (DIDAB-
Biomecánica) la cual apoya a los pacientes con la confección de prótesis para miembro inferior, 
superior, entre otros (INR,2020). No se cuenta con una estadística actual de peruanos con 
amputación (El Comercio,2019) pero, hasta el año 2014, se sabe que el 70% de los pacientes 
con diabetes se les debe amputar su miembro inferior (Andina,2014). 
 
Debido a este motivo, en el mundo, existen compañías que fabrican prótesis de miembro 
inferior las cuales funcionan como el reemplazo en la zona amputada. Estas pueden ser estáticas 
o dinámicas; las estáticas sirven solamente para apoyarse en ellas y las dinámicas pueden 
adaptarse a diversas superficies (Mediprax,2020). Sin embargo, se sabe que del 68 al 88% de 
los pacientes unilaterales experimentan condiciones degenerativas en la cadera y columna baja 
porque utilizan más su miembro sano para el apoyo y marcha; esto es provocado por la poca 
homogeneidad de las fuerzas de contacto pie-piso (Laferrier,2010). 
 
Por lo tanto, el desarrollo del diseño de un pie protésico que permita determinar las fuerzas de 
contacto en diferentes condiciones de marcha es importante pues se podrá monitorear la 
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caminata y saber a la vez cuándo se está sobre apoyando en el miembro sano. Esto monitoreos 
se emplearían para generar protocolos biomecánicos. 
 
El objetivo general es realizar el diseño de una prótesis de pie que permita detectar las fuerzas 
de contacto pie-piso en pendientes, escalones y superficies con irregularidades durante la 
marcha. Los objetivos específicos son realizar una investigación de los antecedentes; el cual 
incluye una revisión a la biomecánica del pie, descripción y estado de la tecnología de los pies 
protésicos actuales, búsqueda de sistemas de sensado y de un diseño conceptual de pie 
protésico. Además, con respecto al diseño y selección de componentes, se brinda 
consideraciones preliminares de dimensionamiento a partir de modelos de prótesis dinámicas 
existentes para el propio diseño con un sistema de sensado; después de esto se selecciona el 
material del armazón. Del mismo modo, se realiza lo referente a los circuitos eléctricos-
electrónicos. Finalmente, se elabora planos de despiece-ensamble, eléctricos-electrónicos y el 
cálculo respectivo de costos. 
 
El siguiente dispositivo busca ayudar los siguientes aspectos: social, económico, tecnológico y 
social. En el aspecto social, las personas mejorarán su calidad de vida y aumentará su índice 
de empleabilidad. En el aspecto económico, promoverá la inversión a sistemas de monitoreo 
en el área protésica. En el aspecto tecnológico, el desarrollo de sistemas de sensado en prótesis 
incrementará. En el aspecto ambiental, la durabilidad de la prótesis hará que la fabricación de 


















En este capítulo se muestra la biomecánica del pie la cual incluye sus rangos y tipos de 
movimiento. Además, se presenta el estado de la tecnología en el cual se observan los productos 
comerciales, de investigación y patentados. En adición, se busca sistemas de sensado en 




1.1. Biomecánica del pie 
 
El pie es el medio de contacto entre el suelo y la persona. Este cuenta con dos estructuras 
generales: estática, huesos y ligamentos que lo componen, y dinámica, cinética de los huesos a 
al realizar sus movimientos (Chan,1994). 
 
Los mecanismos estáticos son aquellos encargados de la atenuación de fuerza dentro del pie 
por la aponeurosis plantar, la resistencia a la tracción de los ligamentos de la planta y el efecto 
de los metatarsianos y la congruencia articular de los huesos tarsales y metatarsianos 
(Donatelli,1985). 
 
La estructura dinámica hace alusión a los movimientos triplanos de pronación y supinación La 
pronación define los movimientos de abducción, flexión dorsal y eversión (Figura 1.1.(a)) y la 
supinación es conformada por aducción, flexión plantar e inversión (Figura 1.1.(b)). Ambos 




Figura 1.1. Pie (a)Pronación (b) Supinación (c) 





1.1.1. Planos y tipos de movimiento 
 
En el movimiento del pie, los movimientos de pronación y supinación se desarrollan en tres 
planos: el sagital, frontal y el transversal. En el plano sagital (Figura 1.2.(a)), los movimientos 
son flexión dorsal y flexión plantar, en el plano transversal (Figura 1.2.(b)); aducción y 




(a) (b) (c) 
Figura 1.2. Planos de movimiento del pie (a)Plano Sagital (b)Plano Transversal (c)Plano Frontal. 
Tomado de “Foot Biomechanics During Walking and Running”, por Chan, 1994. 
Tomado de “Movimiento del pie en los tres planos”, por Samper, 2013. 
 
1.1.2. Rangos de movimiento 
 
El tobillo ejecuta los movimientos triplanos del pie. En la Tabla 1.1 se muestra el rango de 
valores promedio de cada tipo de movimiento en cada plano y en la Figura 1.3 se aprecia al pie 








Tabla 1.1. Rangos del movimiento del pie en cada plano. 
Plano Movimiento Rango en oC 
Sagital Flexión dorsal 20,3 - 29,8 
Flexión plantar 30,0 - 40,0 
Transversal Abducción 15,4 - 25,9 
Aducción 22,0 - 36,0 
Frontal Inversión 14,5 - 22,0 
Eversión 10,0 - 17,0 
 
Nota. Tomado de “Dispositivo biomédico destinado a la rehabilitación de tobillo por medio de 
movimiento pasivo”, por Cerón, 2016. 
 
 
Figura 1.3. Plano tridimensional de los movimientos del pie 
Tomado de “Dispositivo biomédico destinado a la rehabilitación de tobillo por medio de 
movimiento pasivo, por Cerón, 2016. 
 
1.2. Pies protésicos 
 
Los pies protésicos son usados para reemplazar al miembro real cuando sucede la amputación. 
Estos se pueden clasificar entre estáticos y dinámicos. Los estáticos se usan como solo una 
extensión de reemplazo para poder ejecutar la marcha; sin embargo, no está articulado como 
para que pueda ejercer algún movimiento en los planos mencionados. Los dinámicos cuenta 
con un encaje para una unión tipo tobillo el cual permite movilidad en tres planos y se adaptan 
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bien a las superficies de contacto (Mediprax,2020). Por esta razón, se usa como modelo base 
un pie dinámico al cual se le debe agregar un sistema de sensado de fuerzas. 
 
1.2.1. Pies protésicos dinámicos comerciales 
 
En este nivel es importante definir el nivel de actividad (K) que la prótesis brinda: K1; 
movimiento cerrado, generalmente para estar en casa y se requiere de un soporte para el apoyo 
(bastón), K2; movimientos cerrados con salidas medias a la calle, K3; se pueden realizar 
actividades abiertas como correr, K4; pensado para deportistas con actividades de trotar, correr 
y saltar (Colombia,2018).  
 
1.2.1.1. Pie protésico C-Walk 1C40 
 
Este pie protésico (Figura 1.4) es desarrollado por la compañía alemana Ottobock. Está 
diseñado de fibra de carbono, reduce la carga entre el lado de la prótesis y el lado sano debido 
a su resorte en forma de C que amortigua y devuelve la energía durante la marcha. puede 
soportar pesos de 75 a 100kg, sus niveles de actividad son el K3 y K4 (Ottobock,2014). 
 
 
Figura 1.4. C-Walk 1C40 




1.2.1.2. Pie dinámico de carbono 1H04Y 
 
La empresa española Orliman se dedica a la fabricación de prótesis de miembro inferior. El pie 
de la Figura 1.5 está hecho de carbono y cuenta con un módulo de conexión transfemoral. Por 
la forma de diseño, garantiza estabilidad en la fase de soporte en todo el pie y la devolución de 
la energía en la fase del impulso trasero. Sus tamaños van desde 24 a 28cm, soportar carga de 
50 a 125 kg, sus niveles de actividad son K2 y K3 (Orliman,2019). 
 
 
Figura 1.5. Pie 1H04Y 
Tomado de “Pie dinámico de carbono”, por Orliman, 2019 
 
1.2.1.3. Pie element 
 
EMO es otra empresa española que se dedica a la confección de prótesis de pie. El Pie element 
(Figura 1.6) es uno de sus modelos que está fabricado de fibra de carbono, su diseño está basado 
en ballestas dobles recuperadoras de energía y también se incluye una tercera ballesta que 
proporciona apoyo durante la marcha desde el soporte de talón. Presenta tamaños de 22 a 30 





Figura 1.6. Pie element 
Tomado de EMO: Pie Element 
 
1.2.2. Pies protésicos en investigación 
 
En esta sección se describirán las investigaciones hechas con prótesis de pie donde se precias 
uno de tipo estático y dos dinámicos con sus respectivas deformaciones realizadas de esfuerzos. 
Estos pies son parte de prótesis transtibiales, pero solo se evalúa la respuesta en la zona de 
contacto con el piso. 
 
1.2.2.1. Respuesta a carga de una prótesis estática 
 
Se describe un modelo de una prótesis transtibial y la simulación a carga estática. Esta 
simulación está basada en el método de elementos finitos y mediante la representación de un 
usuario de 1.70m de altura con 80 kgf.  
 
El desarrollo de la simulación siguió la distribución de partes según la Figura 1.7.(a). El tubo 
permite la adaptación entre el socket y el pie. Finalmente, el pie, que es un prototipo sach. En 
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la Figura 1.7.(b). se observan las deformaciones y; en la Figura 1.7.(c), los desplazamientos (el 
esfuerzo máximo aplicado en el pie fue de 0.14 MPa). Se concluyó que la prótesis debía ser 







Figura 1.7. Pie protésico simulado (a)Estructura de soporte (b)Deformación del pie 
(c)Desplazamiento del pie 
Tomado de “Response to Transtibial Prosthesis Load with Finite Elements during Stance and 
Swing”, por Camargo, 2012 
 
1.2.2.2. Respuesta a carga de una prótesis dinámica 
 
El pie es de carácter dinámico pues al momento de pisar deben tener una parte central 
deformable, comportamiento parecido al resorte, para promover la devolución de energía al 
momento de caminar. En la Figura 1.8.(a) se observa la zona central deformable la cual no está 
tocando el suelo. El análisis de la prótesis transtibial se hace por el método de elementos finitos 
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como se aprecia en la Figura 1.8.(b) para una carga de 70 kgf. Se da a conocer que el esfuerzo 




Figura 1.8. Prótesis transtibial (a)Pie con amortiguación extra (b) Respuesta del sistema pie ante 
carga frontal (Arriba) Deformación (Abajo) esfuerzos de Von-Mises  
Tomado de “Diseño de una prótesis de pierna para amputados transtibiales, por Doberti, 2015. 
 
1.2.2.3. Respuesta a carga de una prótesis dinámica con amortiguador en el tubo 
 
Este diseño se basa en la personalización de una prótesis transtibial pues el paciente podrá 
reducir el giro del pie de acuerdo a sus necesidades. El acople de la prótesis se ve en la Figura 
1.9.(a). Entre el pie protésico y el resto de la prótesis se localiza un pistón que funciona como 
amortiguador. En la parte del talón cuenta con una celda de carga para le fuerza de contacto 
productos por una carga frontal de una persona de 90 kgf con una altura de 1.76 m. En la Figura 







Figura 1.9. Prótesis transtibial amortiguada (a)Estructura de la prótesis (b)Esfuerzos equivalentes 
Von Mises 




El siguiente apartado muestra una patente de un pie protésico con capacidad regulable el cual 
puede modificar su tamaño por un mecanismo conectado entre el socket y el pie de manera que 
sea adaptable para el tamaño de las personas. 
 
1.2.3.1. Pie protésico con capacidad regulable 
 
La Oficina Española de Patentes y Marcas publicó en el año 2011 que al realizar actividades 
como correr, saltar o prestaciones similares de tal complejidad, se requiere una devolución de 
la energía por parte del talón. 
 
Se diseña un pie protésico multiusos que presenta solicitudes adecuadas para respuestas 




 La Figura 1.10.(a) es una vista lateral de la quilla de pie de la invención, la cual puede ser 
utilizada en el pie protésico. La Figura 1.10.(b) es una vista lateral desde arriba y hacia la parte 
frontal del fuste de pantorrilla con forma de parábola del pie protésico del proyecto. La Figura 







Figura 1.10. Pie protésico regulable (a)Quilla de pie (b) Fuste de pantorrilla (c) Ensamble quilla-
fuste-tubo. 
Tomado de “Pie protésico con capacidad regulable”, por OEPM, 2011. 
 
1.3. Mecanismos con sistemas de sensado 
 
En este apartado se muestra mecanismos protésicos con cuentan con sistemas de sensado para 
la adquisición de datos. Estos datos son usados tanto para el monitoreo y control de alguna 
variable asignada. 
 
1.3.1. Sensores en el encaje de prótesis para amputación parcial de pie 
 
Estos sensores son usados para la adquisición dinámica de la distribución de presión en el 
muñón-encaje de paciente con amputación parcial de pie. Los sensores empleados fueron los 
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Tactilus Free Form (Figura 1.11) circulares los cuales son diseñados para topología en forma 
de curva. El sistema presentado en ese trabajo ayuda a verificar la eficiencia que varios sistemas 
protésicos sobre la distribución de carga ya que la formación de úlceras por presión está 
relacionada por el punto de apoyo de contacto (Álvarez,2014). 
 
 
Figura 1.11. Sensor Tactilus Free Form circular 
Tomado de Desercart (2014): Sensor de fuerza 
 
1.3.2. Sensores para el control de fuerza en prótesis de mano 
 
En esta investigación se requería un sistema de sensado para el control ON/OFF de una prótesis 
de mano tipo garra de un grado de libertad. El sistema de control empleado fue de PI 
(Proporcional e Integral) y, con respecto a los sensores, se realizó un sistema de 
acondicionamiento de señales. Además, los sensores empleadores fueron los FlexiForce 201 
de la Figura 1.12. 
 
 
Figura 1.12. Sensores FlexiForce 




1.4. Diseño conceptual de un pie protésico que permita determinar las fuerzas de 
contacto pie-piso 
 
Los pies protésicos dinámicos actuales muestran características de forma y material para 
adaptarse a diferentes superficies; y, como se ve en los sistemas de sensado actual, los sensores 
presentes están tanto para la parte de monitoreo y control; por tal motivo, se toma como 
referencia al diseño conceptual de la prótesis de la Figura 1.13 para adaptarla con un sistema 
de sensado en la planta del pie; este diseño posee la ventaja de adaptarse a superficies 
irregulares debido al corte en “U”. 
 
 
Figura 1.13. Diseño conceptual de prótesis usada como referencia 



















En esta sección se desarrollan los cálculos cinéticos del pie para aproximar una cantidad de 
sensores necesaria para el diseño del pie en rampas, escalones y superficies irregulares durante 
la marcha. Se halla el desplazamiento vertical máximo del talón para obtener el material de 
fabricación mediante impresión 3D. El modelo 3D se basa en el diseño conceptual y las prótesis 
dinámicas actuales, pues estas cuentan buena adaptabilidad a diferentes superficies; y, en la 
planta de esta, se encuentran los sensores para el contacto. Este diseño es sometido a 




2.1. Cálculos mecánicos 
 
Se plantea los cálculos acordes al equilibrio y a las cargas en movimiento para un determinado 
peso "𝑊", esta segunda comprende la biomecánica de la marcha; posteriormente, se escoge la 
fuerza reactiva del suelo "𝐹𝑅𝑆𝑀𝐴𝑋" la cual se obtiene en función del porcentaje del peso; sea 
con los cálculos estáticos o dinámicos. Este valor obtenido es usado para aproximar la cantidad 
de sensores necesaria y el diseño del pie protésico. Se considera un peso de 90 kgf que es el 
del usuario. 
 
2.1.1. Consideraciones preliminares 
 
El dimensionamiento del pie se da acorde a las especificaciones de pies protésicos dinámicos 
comerciales y medidas antropométricas de este mismo. La condición de partida es que esta 
prótesis debe soportar la masa de 90 kg del usuario; por lo que, la Tabla 2.1 muestra una 
recomendación de longitud del pie con respecto a lo mencionado. 
 
Tabla 2.1. Longitud de la prótesis acorde a la masa del usuario 
Nivel de carga Kilogramos máximos 
Rango del largo de la prótesis 
(cm) 
P3 60 [23,24] 
P4 80 [23,29] 
P5 100 [23,29] 
P6 125 [25,29] 
P7 150 [26,29] 
 





Se localiza la masa a diseñar con el largo de 25 cm (250 mm) para esta consideración; sin 
embargo, aún queda dimensionar las zonas anchas; por tal motivo, se usa este dato de longitud 
del pie para obtener las medidas de la Figura 2.1 la cual pertenece a un análisis del pie por 
medio de un escáner 3D realizada a 1.2 millones de personas de Norte América, Europa y Asia. 
Esta investigación hace mención a la necesidad de obtener las medidas para desarrollar 
productos derivados de esta extremidad.  
 
 
Figura 2.1. Medidas del pie para el diseño de productos  




𝐴: 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 [𝑚𝑚] 
𝐴′: 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟 [𝑚𝑚] 
𝐵: 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑒𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 [𝑚𝑚] 
𝐵′: 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑒𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟 [𝑚𝑚] 
𝐶: 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑙ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 [𝑚𝑚] 




Según el último censo en Perú del año 2017, el 60% de la población se describe como mestizo 
(RPP,2018); por lo que, se consideran los datos obtenidos de Europa para hallar los valores 




Figura 2.2. Dimensiones generales del pie para una longitud de 250 mm  
Tomado de “Analysis of 1.2 million foot scans from North America, Europe and Asia”, por Jurca, 
2019. 
 
Se genera la Tabla 2.2 a partir de la figura previa para obtener los valores de las dimensiones; 
y, para obtener el resultado sea de hombre o de mujer, se considera el promedio de ambos y 
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este valor se redondea al múltiplo superior entero más cercano de 10 por estandarización de 
pies protésicos pues las longitudes avanzan cada 10 mm (Lindhe Xtend,2021). 
 
Tabla 2.2. Dimensiones generales del pie en hombres y mujeres 
Dimensión Valor (mm) Media Valor (mm) Valor 10̇ (mm) 
A 97.5 
?̅? 96.25 100 
A’ 95.0 
B 61.5 
?̅? 59.85 60 
B’ 58.2 
C 63.5 
𝐶 63.5 70 
C’ 63.5 
 
Entonces, con los valores anteriores, se obtienen medidas generales del pie; y, con estos, se 
puede dimensionar la longitud de bola del pie “BL”, el largo del talón “HL”, la altura hasta el 
tobillo “AH” y la altura navicular “NH”. La Figura 2.3 muestra lo descrito anteriormente. 
 
 
Figura 2.3. Dimensiones específicas del pie 
Elaboración propia 
 
Se empieza con la longitud de bola del pie, que es donde inicia el metatarso hacia el final de 
los dedos. Esta se puede obtener por la relación de la Ecuación 2.1 donde se presenta el 









Entonces, para un AHI promedio de 0.376 (Cen,2020) y ?̅? obtenido de 60 mm, se despeja el 
valor de BL de 160 mm. 
 
Con respecto a la longitud del talón “HL”, se usa el criterio del 25% de largo para productos 
protésicos de miembro inferior según la ISO 10328:2016. La Ecuación 2.2 muestra lo 
mencionado. 
 
𝐻𝐿 = 0.25 ∗ 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑒 (2.2) 
 
Este valor de HL correspondería a 65 mm aproximadamente. Del mismo modo, esta norma 
también establece otro criterio para la altura del talón “AH”, el cual la sitúa como 80 mm. La 
Figura 2.4 estable que se parte del final del talón hasta 80 mm hacia arriba para estar alineado 
con el tobillo. 
 
 
Figura 2.4. Criterio de dimensionamiento de pie por el estándar ISO 10328  
Tomado de “Pruebas estructurales de prótesis de miembros inferiores *. Requisitos y métodos de 




Finalmente, el valor de NH se obtiene con la Ecuación 2.3. En esta ecuación se aprecia un 
nuevo concepto el cual el valor normalizado de la altura navicular “NNH”, el cual es una 







El valor promedio de NNH es de 0.125 (Xiong,2010); por lo que, al entrar con el valor de “BL” 
obtenido de 160 mm, se obtiene “NH” igual a 20 mm. 
 
Se obtienen finalmente las medidas necesarias para empezar a modelar el pie protésico. Estas 
son esquematizas en la Figura 2.5 para una mejor visualización. 
 
 
Figura 2.5. Dimensionamiento total del pie para diseño de pie protésico  
Tomado de “Human foot anatomy on white background Premium Vector”, por BFRGX, 2018. 
 
Del mismo modo, la cinética y cinemática de la marcha está contenida en el plano sagital, pues 
las amplitudes de los movimientos en los planos frontal y transversal son pequeños por lo que 
es considerado una buena aproximación (Contreras,2015) y los desplazamientos y 
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simulaciones consideradas son las verticales, pues esta es la más significativa en comparación 
del resto (Damavandi,2012). 
 
2.1.2. Cálculos estáticos 
 
Se toman dos posiciones de análisis para el equilibrio: estar parado con la prótesis y apoyarse 
en el antepie. Se consideran estas etapas debido a que la marcha aún no se ha dado; por ende, 
el pie no se ha trasladado. 
 
2.1.2.1. Pie en reposo 
 
Debido al arco longitudinal del pie, la carga de este cuando se encuentra parado afecta 
principalmente dos regiones: antepie y retropié; las fuerzas del mediopie pueden ser ignoradas 
ya que son pequeñas con respecto a las dos mencionadas. El peso de la persona está en el centro 
de gravedad del pie, que normalmente es un punto en el mediopie (Themes,2020). La Figura 
2.6 muestra la distribución de lo descrito para incluir los datos propuestos. 
 
 
Figura 2.6. Pie en posición estática. 





𝑊: 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 [𝑁] 
𝐹𝑅𝑆1: 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑝𝑖𝑒 [𝑁] 
𝐹𝑅𝑆2: 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑜𝑝𝑖é [𝑁] 
 
Se evalúa con las Ecuaciones del equilibrio 2.4 y 2.5 para obtener las reacciones del suelo. 
 
∑ 𝐹𝑦 = 0: − 𝑊 + 𝐹𝑅𝑆1 + 𝐹𝑅𝑆2 = 0 (2.4) 
∑ 𝑀𝑂 = 0: − 85𝐹𝑅𝑆1 + 70𝐹𝑅𝑆2 = 0 (2.5) 
 
Al resolver estas ecuaciones se obtiene como reacciones 𝐹𝑅𝑆1 y 𝐹𝑅𝑆2, 399N y 484N, 
respectivamente. 
 
2.1.2.2. Pie empinado  
 
Se considera este cálculo debido a la posibilidad que el usuario realice su apoyo estático 
en este mismo; sea por el simple hecho de pararse de puntas o para alcanzar un objeto que está 
ubicado muy arriba, el cual requiere del empinamiento. La Figura 2.7 establece la posición en 





Figura 2.7. Pie en posición de empinamiento. 
Tomado de Basic Biomechanics of the Musculoskeletal System, por Dirsic, 2012. 
 
Donde: 
𝐴: 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑛𝑑ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑞𝑢𝑖𝑙𝑒𝑠 [𝑁] 
𝐽: 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 [𝑁] 
𝐹𝑅𝑆3: 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑝𝑖𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑚𝑝𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 [𝑁] 
 
El valor de 𝐹𝑆𝑅3 es igual el peso de la persona, 883 N; mientras que, para un empinamiento 
promedio de 30° de flexión plantar, los valores de A y J se obtienen como un porcentaje del 
peso (Dirsic,2012); sin embargo, no se usan ya que no hacen contacto con el piso. 
 
2.1.3. Cálculos dinámicos 
 
Esta sección analiza tres situaciones posibles: la marcha en condiciones normales, la 
marcha en rampas, escaleras y superficies irregulares. En todos estos casos se busca la fuerza 
reactiva del suelo. 
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2.1.3.1. Marcha en condiciones normales 
 
Se toman los datos de las fuerzas de contacto de los estudios hechos por Damavandi, estos 
resultados son obtenidos por medio del análisis de 9 adultos. La Tabla 2.3 muestra el valor de 
las reacciones máximas del suelo como un porcentaje del valor del peso “W” (BW); estas 
reacciones se ubican en el plano normal-sagital (Z y X) y en el frontal (Y). 
 
Tabla 2.3. Fuerza reactiva del suelo en ensayo de marcha a condiciones normales 
Eje Marcha a 0° de inclinación (%W) 
Frontal (Fx) 22.7 
Sagital (Fy) 5.5 
Normal (Fz) 118.3 
 
Nota. Tomado de “Ground reaction force adaptations during cross-slope walking and running”, 
por Damavandi, 2012. 
 
Se toman los valores. Se aprecia, la fuerza en el plano frontal y sagital son pequeñas 
comparadas con la del eje normal. La Ecuación 2.6 define el valor de la reacción de contacto 
"𝐹𝑅𝑆4" resultante. 
 
𝐹𝑅𝑆4 = √(22.7%𝑊)2 + (5.5%𝑊)2 + (118.3%𝑊)2 (2.6) 
 







2.1.3.2. Marcha en rampas, escaleras y superficies irregulares 
 
Existen ensayos e investigaciones realizadas sobre la marcha humana en las condiciones para 
las cuales el pie protésico se diseña; por tal motivo, a partir de lo mencionado, se buscan las 




La reacción de la superficie en rampas cuesta arriba y cuesta abajo (10° de inclinación) también 
es representada como un porcentaje del peso; según el ensayo hecho por Mohsen Damavandi 
a nueve adultos, se demuestra que la fuerza más significativa es la vertical. La Tabla 2.4 
presenta los resultados máximos de la investigación. 
 
Tabla 2.4. Fuerza reactiva del suelo en ensayo de subir y bajar una rampa 
Eje Cuesta arriba (%W) Cuesta abajo (%W) 
Frontal (Fx) 24.2 25.8 
Sagital (Fy) 17.5 29.3 
Normal (Fz) 117.8 128.1 
 
Nota. Tomado de “Ground reaction force adaptations during cross-slope walking and running”, 
por Damavandi, 2012. 
 
Se aprecia que los valores de cuesta abajo son mayores que los de cuesta arriba; por ende, se 
calcula la fuerza resultante reactiva del suelo 𝐹𝑅𝑆5 con la Ecuación 2.7. 
 
𝐹𝑅𝑆5 = √(25.8%𝑊)2 + (29.3%𝑊)2 + (128.1%𝑊)2 (2.7) 
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La fuerza más representativa en la subida y bajada de escaleras es la vertical (Qian,2018); por 
ende, con respecto a la marcha, la Tabla 2.5 muestra la distribución de tres ensayos realizados 
(hombres y mujeres) para obtener la FRS con respecto al porcentaje del peso de la persona. 
 
Tabla 2.5. Fuerza reactiva del suelo en ensayo de subir y bajar escaleras 
Tipo de movimiento Tipo de Escalera FRS en función del peso “W” 
Subida 
1 1.02 W 
2 0.98 W 
3 0.99 W 
Bajada 
1 1.28 W 
2 1.25 W 
3 1.27 W 
 
Nota. Tomado de “Factorial Analysis of Vertical Ground Reaction Force and Required Coefficient 
of Friction for Safety of Stair Ascent and Descent”, por Qian, 2018. 
 
Se observa que el caso de mayor fuerza de contacto es el del tipo 1 en el acto de bajar las 
escaleras, el cual es de 1.28 W; por ende, esto genera el valor de la fuerza reactiva del suelo 
“𝐹𝑅𝑆6” de 1131 N. 
 
2.1.3.2.3. Superficies irregulares 
 
Los estudios en superficies irregulares de la marcha enfatizan en la variación de consumo 
metabólico de los músculos. En el presente ensayo, realizado en una corredera que simula en 
un terreno irregular con desniveles cuyas dimensiones son de 0.102x0.638x0.560 m3 (ver 
27 
 
Figura 2.8), se muestra que la variación entre el trabajo de los músculos realizado en una 
superficie irregular y una normal es de 32% (Voloshina,2013); por lo que, como el trabajo es 




Figura 2.8. Plataforma irregular para el ensayo de la marcha 
Tomado de Biomechanics and energetics of walking on uneven terrain, por Voloshina, 2013. 
 
Tabla 2.6. Fuerza reactiva del suelo en superficies irregulares 
Eje 
Marcha con consumo metabólico aumentado 
(1.32x%W) 
Frontal (Fx) 30.0 
Sagital (Fy) 7.3 
Normal (Fz) 156.2 
 
Se calcula la fuerza reactiva del suelo “𝐹𝑅𝑆7” con la Ecuación 2.8. 
 




El valor de esta fuerza es de 1406 N para superficies irregulares. 
 
2.1.4. Fuerza máxima en los sensores 
 
Se debe buscar la fuerza reactiva máxima del suelo”𝐹𝑅𝑆𝑚𝑎𝑥”en relación a las fuerzas obtenidas 
en cada uno de los casos; por ende, se construye la Tabla 2.7 para resumir los valores calculados 
con anterioridad. 
 
Tabla 2.7. Fuerzas reactivas del suelo para los diferentes casos 
Fuerza Caso Valor 
𝐹𝑅𝑆1 + 𝐹𝑅𝑆2 Parado 883 N 
𝐹𝑅𝑆3 Empinado 883 N 
𝐹𝑅𝑆4 Marcha normal 1065 N 
𝐹𝑅𝑆5 Marcha en rampa 1183 N 
𝐹𝑅𝑆6 Marcha en escaleras 1131 N 
𝐹𝑅𝑆7 Marcha en superficie irregular 1406 N 
 
La 𝐹𝑅𝑆𝑚𝑎𝑥 toma el valor de 1406 N a partir de los datos de la tabla; sin embargo, para calcular 
la fuerza máxima en los sensores, se necesita un factor de seguridad el cual se obtiene de las 
recomendaciones para diseño estructural (María,2016). Este factor es de 2.5, el cual aplicado a 
la fuerza reactiva máxima del suelo da el valor de 3515 N; esta fuerza se distribuye en las zonas 
de contacto del pie protésico durante la fase de apoyo, las cuales tienen un área determinada. 
La Figura 2.9 muestra la distribución entre las áreas de contacto donde se ubican los sensores, 





Figura 2.9. Áreas de contacto sensorial del pie 
 
Los valores de cada sección se encuentran en la Tabla 2.8, donde también se aprecia la cantidad 
de sensores de fuerza por área al partir de un número total de 11 (FlexiForce A301). 
 
Tabla 2.8. Cantidad de sensores por sección de la planta del pie 
Sección 













𝑆1 7268 19542 0.37 11 5 
𝑆2 4991 19542 0.26 11 3 
𝑆3 4565 19542 0.23 11 3 
 
Se podría saber ya la fuerza máxima por sensor al dividir fuerza reactiva máxima del suelo de 
3515 N entre la cantidad de sensores; esta es de 350 N. Sin embargo, para seleccionar la 
capacidad máxima de sensor se parte del hecho que se apoye en la zona de menos sensores (3); 
por lo que la fuerza de selección es de 940 N (3515 entre 3 sensores) y la de calibración de 350 




2.2. Selección de material del armazón 
 
El material a emplear es filamento reforzado de fibra de carbono por impresión 3D; sin 
embargo, se debe seleccionar aquel que cumple con un mínimo de módulo de elasticidad del 
refuerzo. La selección de este mismo se realiza por medio de los desplazamientos verticales 
del tobillo, pues se conoce en las consideraciones que la mayor fuerza es la vertical. Se utiliza 
el criterio de la geometría de las prótesis según Hibbeler (López,2014) el cual establece que los 
desplazamientos se definen por medio de la Ecuación 2.9. 
 
𝛿 =
4. (𝐹0 cos α). 𝐿1
2 . 𝐿2
2




𝐹0: 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑒 [𝑁] 
𝐿1: 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒 − 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑝𝑖𝑒[𝑚𝑚] 
𝐿2: 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑝𝑖𝑒 − 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑝𝑖𝑒 [𝑚𝑚] 
𝑏: 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟ó𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠 [𝑚𝑚] 
ℎ: 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑎 𝑝𝑟ó𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠[𝑚𝑚] 
𝛼: Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎ𝑎 [°] 
 
La Figura 2.10 muestra el esquema de análisis de desplazamientos donde se encuentran los 
valores mencionados. Este esquema se encuentra en la vista sagital; pues, como se mencionó 
en las consideraciones generales, las fuerzas y reacciones en esta dirección son más 






Figura 2.10. Vista sagital del pie protésico 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La fuerza ejercida 𝐹0 es la del peso durante la marcha ejercido en el pie; sin embargo, se 
considera la FRS mayor obtenida de 1406 N pues es la más grande y está en otra condición de 
marcha; y, para situaciones donde el material este expuesto a condiciones ambientales diversas; 
y donde las propiedades mecánicas son importantes pues se trata de una prótesis, el valor del 
factor es de 3 (María,2016); por lo que, para una masa de 90 kg y gravedad de 9.81𝑚/𝑠2, 𝐹0 
tendría un valor de 4218 N (factor de seguridad por la FRS máxima). Del mismo modo, el 
ángulo crítico de apoyo durante la marcha sería de 30° (López,2014). Además, según el 
dimensionamiento del pie obtenido a partir de la masa del usuario de 90 kg, el ancho mínimo 
del pie “b” de la prótesis es de 70 mm y el espesor “h” es de 16 mm. Estos valores son producto 
de la iteración para alcanzar una mejor configuración del pie. 
 
Entonces, el desplazamiento vertical máximo debe ser de 5 mm (López,2014); y, para obtener 
este resultado, el módulo de elasticidad del material debe ser mayor a 46 GPa; por lo que, el 
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filamento de fibra de carbono correspondiente sería de MarkForged cuyo módulo es de 60 GPa 
(MarkForged,2020). 
 
2.3. Diseño del pie protésico 
 
El diseño del pie protésico está basado en el diseño conceptual, las consideraciones 
preliminares, los cálculos realizados y en las prótesis dinámicas pues estas presentan gran 
adaptabilidad a diferentes condiciones de marcha; en este caso, rampas, escaleras y superficies 
irregulares. La Figura 2.11.a muestra el prototipo de diseño final; en él se aprecia que está 
conformado por tres piezas: dos superiores (Figura 2.11.b y Figura 2.11.c), una inferior (Figura 
2.11.d), y la conexión (Figura 2.11.e) para la prótesis transtibial que conecta las dos piezas 
superiores la cual tiene un espacio para el sensor inercial. Las partes superiores tienen ese 
diseño para los movimientos de flexión dorsal y flexión plantar; y, el corte en U del empeine 

















   
(c) (d) (e) 
Figura 2.11. Diseño del pie protésico (a) Vista isométrica (b) Pieza superior 1 (c) Pieza superior 2 
(d) Pieza inferior (d) Conector 
Fuente: Elaboración propia 
 
La fabricación de la prótesis consiste en manufacturar mediante impresión 3D. Este método es 
empleado debido al avance que está teniendo en el campo protésico de partes del cuerpo 
complejas como la pierna; pues, en comparación con otros métodos, como el mecanizado por 
CNC, que se requiere primero elaborar un molde para posteriormente ser llenado con el 
material escogido (Hernández,2018), en este solamente se necesita el diseño por software del 
sólido, exportarlo como archivo STL o algún otro de impresión 3D, generar el GECODE y 
finalmente mandarlo a imprimir; lo cual lo posiciona como una alternativa funcional y 
económica. En adición, se sabe que las personas tienen más acceso a las prótesis de miembro 
inferior en la actualidad debido a este método de fabricación (Mediprax,2019). Por esta razón, 
se escoge esta tecnología para la elaboración del pie protésico; las piezas superiores, la parte 
superior de la pieza inferior y la conexión se toman como un sólido compuesto; y, la otra parte 
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de la pieza inferior se imprime aparte con el fin de colocar los sensores. La Figura 2.12 muestra 
la interacción de ambos sólidos antes de ser ensamblados; en adición, estos se unen por medio 
del pegamento industrial Soldimix. 
 
 
Figura 2.12. Vistas de las partes del pie protésico 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Tabla 2.9 se muestra los parámetros de impresión para las piezas mencionadas; se eligen 
estos por recomendación del fabricante de fibra de carbono continuA para fabricación 3D 
(3R3D,2020). 
 
Tabla 2.9. Parámetros recomendados para la impresión 3D. 
Velocidad de impresión 30 mm/s 
Temperatura de impresión 250-280 °C 
Tipo de boquilla 0.4 mm 
Espesor de capa 0.15 mm 
 
Nota. Tomado de “Fibra de carbono – filamentos reforzados”, por 3R3D, 2020. 
 
Con respecto al sistema de sensado, se instalan once sensores de fuerza piezoresistivos en la 
plataforma inferior debido a su delgado espesor la cual proporciona mayor flexibilidad. La 
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Figura 2.13.a muestra la parte superior de la plataforma inferior la cual cuenta con once pucks, 
cilindros sobresalientes de la planta superior, para concentrar las lecturas de los once sensores 
al momento de realizar la marcha; y, en la Figura 2.13.b se aprecian las secciones hechas en la 






Figura 2.13. Pieza inferior (a) Capa superior (b) Capa inferior 
Fuente: Elaboración propia 
 
Los cables de los sensores tienen una salida lateral en el pie protésico la cual esta conecta a un 
bus de datos IDE (cables planos flexibles) para poder llevar la información del sensado a la 
tarjeta electrónica de acondicionamiento de señales. La Figura 2.14 muestra la sección por 





Figura 2.14. Pieza inferior unida con la salida de los sensores 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.4. Simulación del material del pie protésico  
 
Se emplea el software Inventor 2021 para realizar la simulación en la fase de apoyo de la 
marcha, que es la que soporta la mayor FRS; por lo que, las condiciones de borde son tipo fijo 
en las áreas S1 y S3 de la planta del pie. La componente de la fuerza 𝐹0 que hace deformar el 
talón para el cálculo anterior es la vertical, esta es 𝐹0 cos α (4128*cos (30°)) como se aprecia 
en la ecuación 2.9 y tiene un valor de 3600 N. La aplicación de esta fuerza se hace en la 
conexión con el tobillo como se muestra en la Figura 2.15.a; del mismo modo, se aprecia en la 
Figura 2.15.b la simulación estructural al aplicar la teoría de Von Mises donde se ve que el 
mayor esfuerzo es de 78.46 MPa y es ubicado en la plataforma en forma de “C” la cual realiza 
la función de talón; por tal motivo, absorbe mayor impacto como lo expresado en la Figura 2.5. 
Con respecto al desplazamiento del tobillo, según los resultados anteriores, este debe ser menor 
a 5 mm; y, en la Figura 2.16.c se aprecia que este es de 0.6125 mm para el material de fibra de 
carbono de Markforged. En adición, la Figura 2.15.d se muestra el factor de seguridad mínimo 
de 3.82 el cual está localizado en la zona de mayores esfuerzos; y, recordar, que previamente 
se aplica 3 de factor; por lo que, el número obtenido en la simulación hace mención que aún 
puede soportar 3.82 veces la carga; entonces, el factor de seguridad resultante sería el producto 
de ambos, el cual es 11.46. Para comprobar lo mencionado, se usa 1/3 de la carga de 3600 en 
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cual es 1200 N. En la Figura 2.15.e se aprecia el valor calculado de 11.46, el cual es correcto 
pues se trata de diseños para el cuerpo humano; por ende, se comprueba la resistencia del 








Figura 2.15. Simulación de material y forma del pie protésico (a) Aplicación de la carga en el 
tobillo (b) Esfuerzo equivalente Von Mises (c) Desplazamientos (d) Factor de Seguridad (e) Factor 


















En este capítulo se presenta el diseño integrado del sistema de sensado; se diseña la arquitectura 
de hardware por medio de diagrama de bloques que comprende los sensores, 
acondicionamiento de señales, la alimentación y el microcontrolador. Se seleccionan los 
sensores que van en la plataforma inferior del pie protésico para posteriormente amplificar las 
señales y sean registrados por el microcontrolador, el cual pertenece al resto de la prótesis 
transtibial; también se muestra diagramas de flujo sobre la aplicación de la carga hasta la lectura 
de datos; además, se diseña el PCB para que pueda ser acoplado en una carcasa que es sostenida 




3.1. Arquitectura de hardware 
 
El sistema de sensado es logrado por medio de la variación resistiva de sensores de fuerza. 
Estos sensores están colocados en la pieza inferior del pie protésico para obtener los valores de 
reacción de contacto pie-piso al momento de caminar. En la Figura 3.1 se aprecia el diagrama 
de bloques del sistema para la obtención de fuerzas; en esta se observa que existen once 
sensores piezoresistivos que necesitan acondicionar sus señales para la respectiva lectura; por 
tal motivo, primero se debe amplificar los valores de voltaje obtenidos para luego realizar un 
filtrado pasabajo con el fin de capturar señales para que sean procesadas. En adición, la 
alimentación de los circuitos eléctricos-electrónicos es proporcionada por una batería 
recargable de 3.7 V la cual necesita amplificarse de forma DC-DC para alimentar el 
acondicionamiento de las señales como al microcontrolador y reducirse para alimentar al 
sensor inercial. El sistema permite el paso de energía por medio de un interruptor (el led sirve 
para indicar encendido o apagado) entre la batería y el cargador; este tiene una entrada para ser 
alimentado desde 4 a 8 V para poder recargar la fuente; y es ahí cuando la flecha cambia de 
dirección hacia la batería. Se acota también que el pie, al ser parte de un proyecto de prótesis 
transtibial de LIBRA PUCP, no incluye en el diseño la inclusión del microcontrolador pues 
este se localiza en otra sección de toda la prótesis en conjunto; solamente están los conectores 
de salida para el ensamblaje final. 
 
 
Figura 3.1. Diagrama de bloques del sistema de sensado 
Fuente: Elaboración propia 
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3.2. Diagrama de operaciones 
 
El usuario debe realizar ciertos pasos para emplear el pie protésico; estas pautas están 
desarrolladas en el diagrama de operaciones de la Figura 3.2. En esta sección se describen las 
secuencias que se siguen, por orden, para el uso de la prótesis. 
 
• Encajar pie con mecanismo paralelo de 3GDL: el pie debe ser conectado con el 
mecanismo de 3GDL, el cual realiza la función de tobillo. En este caso, se usa un 
mecanismo paralelo que pertenece al resto de la prótesis transtibial para brindar lo 
mencionado. 
 
• Implementar carcasa electrónica: se debe colocar todos los componentes eléctricos-
electrónicos en la carcasa que alberga los conectores de entrada y salida entre el sistema 
de sensado y el microcontrolador; además esta cuenta con el sistema de 
acondicionamiento de señales. 
 
• Pegar carcasa electrónica: la carcasa se sostiene en el resto de la prótesis transtibial 
por medio de una tela con velcro; esta va sujetada en el socket. 
 
• Conectar pie protésico con carcasa electrónica: las salidas de las señales de los 





• Conectar carcasa electrónica con microcontrolador: las salidas acondicionadas de 
fuerzas son las entradas de los puertos ADC del microcontrolador, el cual se ubica en 
el resto de la prótesis transtibial. 
 
• Encender pie protésico: se debe conmutar el interruptor para permitir el paso de la 
corriente desde la batería hacia los convertidores y sensores. 
 
• Verificar el indicador de encendido: la energía alimenta un indicador con el fin de 
permitir al usuario ver si la conmutación del paso de corriente alcanzó a todos los 
componentes y el pie protésico este correctamente encendido. Es importante realizar 
este paso pues se podría estar usando el pie sin realizar algún cálculo de fuerzas. 
 
• Caminar con prótesis transtibial: el cálculo de las fuerzas de contacto pie piso por 




Figura 3.2. Diagrama de operaciones 








3.3. Componentes eléctricos y electrónicos 
 
En esta sección se selecciona los componentes para realizar el sistema de sensado y también se 
muestra los esquemas de los circuitos para el acondicionamiento de señales, amplificación y 
filtrado, y de alimentación. 
 
3.3.1. Selección de sensores de fuerza 
 
Los sensores de fuerza piezoresistivos cambian su resistencia acorde a la carga recibida en 
ellos; del Capítulo II se obtuvo que cada sensor debe soportar como máximo 350 N; sin 
embargo, para la selección, debe soportar 940 N para que no falle al momento de las lecturas 
durante la marcha con el pie protésico. La Tabla 3.1 muestra la comparación de características 
relevantes para la respectiva selección de componentes de sensado. 
 
Tabla 3.1. Comparación de sensores de fuerza 










Empresa Tekscan Interlink Electronics Peratech 








Precio de venta USD 55.30 (4-pack) USD 24.96 (4-pack) Sin información 
 
Como se observa en la Tabla 3.1, el sensor FlexiForce A301 es la opción más adecuada debido 
a la correcta relación entre el intervalo de fuerzas seleccionado en los cálculos mecánicos y la 
precisión lineal que este tiene al momento de operar. 
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3.3.2. Circuito para amplificar señales con filtro pasabajos 
 
El fabricante de los sensores FlexiForce, Tekscan, recomienda integrar los sensores a un 
sistema de amplificación por Opamps con salida no inversora y un filtro pasabajos según la 
Figura 3.3. El amplificador operacional es alimentado con 5 V. 
 
 
Figura 3.3. Circuito de amplificación para sensores FlexiForce 
Tomado de “Best Practices for Electrical Integration of the FlexiForce Sensor”, por Tekscan, 2020. 
 
Donde: 
𝑉𝑆𝑈𝑃𝑃𝐿𝑌: 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 [𝑉] 
𝑉𝑅𝐸𝐹: 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 [𝑉] 
𝑉𝑂𝑈𝑇: 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 [𝑉] 
𝑅1 𝑦 𝑅2: 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 [𝐾𝛺] 
𝑅𝐹𝐸𝐸𝐷𝐵𝐴𝐶𝐾: 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 [𝐾𝛺] 
𝑅𝐹𝐿𝐸𝑋𝐼𝐹𝑂𝑅𝐶𝐸: 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 [𝛺] 
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𝐶1: 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝑠[𝑛𝐹]} 
 
El voltaje de referencia “𝑉𝑅𝐸𝐹” recomendado para el funcionamiento del sensor es de 0.5 V 
(Tekscan,2020); con el fin de obtener esta tensión, se debe realizar un divisor de voltaje 
resistivo con las resistencias 𝑅1 𝑦 𝑅2; la Ecuación 3.1 muestra la obtención de 𝑉𝑅𝐸𝐹 por medio 
de la división y el voltaje de alimentación “𝑉𝑆𝑈𝑃𝑃𝐿𝑌” de 5 V. 
 





Se da el valor comercial a 𝑅1 de 15 KΩ y se obtiene de la ecuación 3.1 el valor de 𝑅2 de 1.67 
KΩ; a partir de este resultado, se debe buscar un valor comercial de resistencias cercano; este 
valor es de 1.8 KΩ y da un nuevo valor de 𝑉𝑅𝐸𝐹 de 0.54 V al momento de reemplazar en 3.1. 
 
Con respecto al amplificador operacional, la Tabla 3.2 muestra características relevantes para 
la selección. Se tiene como requerimiento que debe ser alimentado con 5 V y que el sensor de 



















Fabricante Texas Instruments STMicroelectronics Texas Instruments 
Número de circuitos 2 4 4 
Voltaje de alimentación 3-30 V 2.5-10 V 0-32 V 
Corriente de salida 30 mA 650 uA 700 uA 
Voltaje de salida 0 - (𝑉𝑆𝑈𝑃𝑃𝐿𝑌 − 1.5) V 0-4.9 V 0 - (𝑉𝑆𝑈𝑃𝑃𝐿𝑌 − 1.5) V 
 
Se aprecia en la comparación que se podría escoger el amplificador LM324 por la cantidad de 
circuitos y por la menor corriente de salida; además, su ventaja radica en que no requiere 
alimentación negativa y solo necesita conexión a tierra (Calpa,2014). 
 
El sensor debe ser calibrado para obtener los valores de resistencia y capacitancia del filtro 
pasabajos. Se siguen las recomendaciones de Tekscan para el procedimiento. Primero se debe 
definir el rango de operación; en este caso es de 0 N hasta 350 N. La calibración requiere 
trabajar con las masas; por lo que es necesario hallar estas por medio de la Ecuación 3.2 








Luego se debe colocar el 110% de la carga máxima por tres segundos aproximadamente; este 
proceso se hace en tres pasos donde se pone 1/3, 2/3 y 3/3 de esta carga y se registra el valor 
de la resistencia (Calpa,2014). Sin embargo, como no se cuenta con los sensores, se usan datos 
experimentales de investigaciones existentes que ya han calibrado el sensor; la Ecuación 3.3 
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describe la linealidad de la conductancia (inversa de la resistencia del sensor) y la fuerza de 
entrada (Bravo,2020). 
 
𝑆 = 109.24𝐹 + 665.01 (3.3) 
 
Donde: 
𝑆: 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 [𝑛𝛺−1] 
𝐹: 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 [𝑁] 
 
Se debe obtener la conductancia máxima cuando se le aplica la mayor fuerza para obtener el 
𝑅𝐹𝐸𝐸𝐷𝐵𝐴𝐶𝐾; en este caso, la fuerza es de 350 N por lo que al reemplazar en la Ecuación 3.3 se 
obtiene el valor de 38899.01 𝑛𝛺−1 en el sensor. Esta magnitud se invierte para obtener la 
magnitud de 𝑅𝐹𝐿𝐸𝑋𝐼𝐹𝑂𝑅𝐶𝐸 la cual es 25.71 𝐾𝛺. A partir de este resultado, se busca la relación 
de voltajes que vincule el 𝑅𝐹𝐸𝐸𝐷𝐵𝐴𝐶𝐾; la Ecuación 3.4 describe lo mencionado. 
 
𝑉𝑂𝑈𝑇 = 𝑉𝑅𝐸𝐹. (
𝑅𝐹𝐸𝐸𝐷𝐵𝐴𝐶𝐾
𝑅𝐹𝐿𝐸𝑋𝐼𝐹𝑂𝑅𝐶𝐸
+ 1) (3.4) 
 
Se realiza el corolario para despejar 𝑅𝐹𝐸𝐸𝐷𝐵𝐴𝐶𝐾 y se obtiene la Ecuación 3.5. 
 
𝑅𝐹𝐸𝐸𝐷𝐵𝐴𝐶𝐾 = 𝑅𝐹𝐿𝐸𝑋𝐼𝐹𝑂𝑅𝐶𝐸 . (
𝑉𝑂𝑈𝑇
𝑉𝑅𝐸𝐹
− 1) (3.5) 
 
Se tiene como voltaje de salida máximo el voltaje de saturación 𝑉𝑆𝑈𝑃𝑃𝐿𝑌 − 1.5 𝑉 el cual es de 3.5 
V; además, el voltaje de referencia es de 0.54 V y se considera la resistencia en la cual la fuerza 
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es máxima. A partir de esto, el valor de 𝑅𝐹𝐸𝐸𝐷𝐵𝐴𝐶𝐾 es de 140.92 𝐾𝛺; se busca un valor 
comercial cercano y se obtiene 120 𝐾𝛺. 
 
La frecuencia de corte “𝑓𝐶” debe ser al menos de 30 Hz debido pues se demuestra que aquella 
que se caracteriza en diferentes pruebas de esfuerzo del sensor es de 10 Hz (Enriquez,2015). 




2𝜋. 𝑅𝐹𝐸𝐸𝐷𝐵𝐴𝐶𝐾 . 𝐶1
 (3.6) 
 
Se usan los valores de 30 Hz “𝑓𝐶” y 120 𝐾𝛺 para 𝑅𝐹𝐸𝐸𝐷𝐵𝐴𝐶𝐾 ; y se obtiene el valor de 𝐶1 de 
44.21 𝑛𝐹; se debe buscar un valor comercial cercano el cual es 47 𝑛𝐹. La Tabla 3.3 muestra 
un resumen de todos los componentes que conforman el amplificador con el filtro. 
 
Tabla 3.3. Componentes para el amplificador de señal con filtro 
Componente Valor 
𝑉𝑆𝑈𝑃𝑃𝐿𝑌 5 V 
𝑉𝑅𝐸𝐹 0.54 V 
𝑅1 15 KΩ 
𝑅2 1.8 KΩ 
𝑅𝐹𝐸𝐸𝐷𝐵𝐴𝐶𝐾 120 KΩ 
𝐶1 47 𝑛𝐹 
 
Se debe realizar simulaciones para obtener la relación de Voltaje vs. Fuerza; con el fin de 
obtener lo mencionado, se eligen tres valores de fuerza para obtener su conductancia; y, por 




Tabla 3.4. Datos escogidos para la simulación 
Fuerza [N] Conductancia [𝑛𝛺−1] Resistividad del sensor [𝐾𝛺] 
0 665.01 1503.74 
175 19782.01 50.55 
350 38899.01 25.71 
 
Los valores de la resistividad del sensor son simulados en Proteus en base del circuito de 
amplificación (Figura 3.3) con las magnitudes obtenidas de componentes de la Tabla 3.3.  En 
la Figura 3.4.(a) se observa la simulación para la resistencia de 1503.74 𝐾𝛺; en la Figura 






Figura 3.4. Simulación del circuito de amplificación y filtrado (a)Resistencia de 1503.74 𝐾𝛺 
(b)Resistencia de 50.55 𝐾𝛺 (c)Resistencia de 25.71 𝐾𝛺. Fuente: Elaboración propia 
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Los datos son agrupados acorde en la Tabla 3.5 para obtener el voltaje en función de la fuerza 
por medio de la regresión lineal. 
 
Tabla 3.5. Voltaje de salida del circuito de amplificación 
Resistencia [𝐾𝛺] Fuerza [N] Voltaje [V] 
1503.74 0 0.586 
50.55 175 1.819 
25.71 350 3.052 
 
El gráfico Voltaje vs. Fuerza se encuentra en la Figura 3.5. y se obtiene por medio de regresión 
lineal la cual brinda como coeficiente de determinación 0.99. 
 
 
Figura 3.5. Gráfico de Voltaje vs. Fuerza  
Fuente: Elaboración propia. 
 
La Ecuación 3.7 describe el voltaje de salida del amplificador operacional en función de la 
fuerza aplicada para un rango de 0.5862 a 3.3 V. 
 




Se debe buscar la corriente máxima que sale del elevador DC/DC; se halla esta cuando la 
resistencia del sensor sea la menor para el rango establecido; esta es de 25.71 𝐾𝛺. La Figura 
3.6 muestra que la corriente a la entrada del divisor de voltaje es de 298 uA; y, a la entrada del 
Opamp, de 15 uA; entonces se suman estas corrientes y se obtiene 313 uA para un circuito de 
acondicionamiento; a partir de esto se obtiene la corriente de 3.443 mA para 11 circuitos de 
acondicionamiento pues se cuenta con 11 sensores de fuerza. Este dato es necesario para 
seleccionar el convertidor DC/DC Boost. 
 
 
Figura 3.6. Corriente para alimentar el circuito de acondicionamiento 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.3.3. Selección de sensor inercial 
 
El ángulo de rotación del tipo de movimiento que realiza el pie protésico al momento de la 
marcha es obtenido por un sensor inercial localizado en el tobillo. Este ayuda a conocer cuánto 
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se está rotando acorde a la fuerza de contacto. La Tabla 3.6 muestra especificaciones de 
sensores inerciales existentes para la selección. 
 











Fabricante InvenSense STMicroelectronics InvenSense 
Alimentación 1.71-3.45 V 1.7-3.6 V 2.345-3.46 V 
Corriente de operación 3 mA 0.55 mA 3.5 -3.9 mA 
Tipo de salida I2C, SPI I2C, SPI I2C 







Velocidad de escala 2000 °/s 2000 °/s 2000 °/s 
Número de ejes 6 6 6 
Dimensiones 3x3x0.75 mm 2.5x3x0.83 mm 4x4x0.9 mm 
 
Se observa que casi todos comparten características similares; por tal motivo, se escoge el más 
comercial el cual es el MPU 6050 para el respectivo uso. Este es alimentado por medio de un 
reductor Buck que brinda 3.3 V. El dato de corriente operación de 3.9 mA es necesario para 
seleccionar el convertidor DC/DC Buck. 
 
3.3.4. Selección de convertidor DC/DC Boost 
 
Se plantea que la batería sea de 3.7 V para la alimentación total; se debe elevar este voltaje a 5 
V debido a que el acondicionamiento funciona con esta tensión. Se toma como consideración 
la corriente necesaria hallada que debe brindar el elevador a los once circuitos de amplificación 
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y filtrado la cual es 3.443 mA; y, con un factor de seguridad de 2, se obtiene 6.886 mA; esto 
brinda como potencia requerida de 35 mW. En la Tabla 3.7 se observa la comparación de 
circuitos integrados elevadores para la respectiva selección. 











Fabricante Pololu Pololu Pololu 
Voltaje de entrada 2-16 V 2.7-11.8 V 2.5-18 V 
Voltaje de salida 5 V 5V 5 V 
Corriente de salida 0-1500 mA 0-1000 mA 0-400 mA 
Potencia de salida 7500 mW 5000 mW 2000 mW  
Eficiencia 85-95% 80-95% 70-80% 
Precio de venta USD 8.95 USD 5.95 USD 4.49 
 
Se escoge el modelo S7V8F5 por relación precio y eficiencia, pues se ubica en el punto 
necesario para elevar el voltaje el cual es tener una corriente mayor de 6.886 mA con una salida 
de 5V. A partir de la selección, se debe obtener la corriente de entrada del boost para un voltaje 
de 3.7 V. La Figura 3.7 muestra la relación de la eficiencia con la corriente de salida; se observa 
que, el valor más cercano al voltaje deseado es 3.6 V; y la corriente de salida de 6.886 mA es 





Figura 3.7. Gráfico de eficiencia versus corriente de salida del elevador 
Tomado de Pololu: Pololu 5V Step-Up/Step-Down Voltage Regulator S7V8F5 
La eficiencia es la relación de la potencia de salida con respecto al de la entrada. La Ecuación 
3.8 muestra la forma de obtener la potencia “P” para un voltaje “V” y una corriente “I”. 
 
𝑃 = 𝑉 ∗ 𝐼 (3.8) 
 
Se obtiene la eficiencia “n” en la Ecuación 3.9 a partir de la Ecuación 3.8 para la relación de 








𝑃𝑂𝑈𝑇: 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 [𝑚𝑊] 
𝑃𝐼𝑁: 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 [𝑚𝑊] 
 










𝑉𝑂𝑈𝑇: 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 [𝑉] 
𝑉𝐼𝑁: 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 [𝑉] 
𝐼𝑂𝑈𝑇: 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 [𝑚𝐴] 
𝐼𝐼𝑁: 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 [𝑚𝐴] 
 








El valor de la corriente “𝐼𝐼𝑁” para un voltaje de entrada de 3.7 V es de 10.58 mA. Este dato es 
importante para seleccionar la batería. 
 
3.3.5. Selección de convertidor DC/DC Buck 
 
El voltaje de la batería de 3.7 V debe reducirse a 3.3 V para alimentar el sensor MPU 6050 que 
es el inercial. Con el fin de seleccionar un reductor buck se toma como consideración la 
corriente necesaria para alimentar el sensor, la cual es de 3.9 mA. Se elige el mismo factor de 
seguridad de 2 empleado en la selección del boost y se obtiene una corriente de 7.8 mA para la 















Fabricante Pololu Pololu Pololu 
Voltaje de entrada 2.7-11.8 V 2-16 V 3-16 V 
Voltaje de salida 3.3 V 3.3V 3.3 V 
Corriente de salida 0-1000 mA 0-1500 mA 0-1500 mA 
Potencia de salida 3300 mW 4950 mW 4950 mW  
Eficiencia 80-95% 85-95% 85-95% 
Precio de venta USD 5.95 USD 5.95 USD 5.95 
 
Se selecciona el modelo S7V8F3 porque posee menor consumo de potencia y su eficiencia es 
de 80%. Se debe hallar también la corriente de entrada como se realizó en la selección del 
boost. En la Figura 3.8 se ve que para una corriente de salida de 7.8 mA, se obtiene una 
eficiencia de casi 80%. 
 
 
Figura 3.8. Gráfico de eficiencia versus corriente de salida del reductor 
Tomado de Pololu: Step-Up/Step-Down Voltage Regulator S7V8F3 
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Se emplea la misma Ecuación 3.10 usada en la selección del boost para determinar la corriente 
de entrada “𝐼𝐼𝑁”; el valor obtenido para un voltaje de entrada de 3.7 V es de 8.19 mA. Este dato 
se emplea para seleccionar la batería. 
 
3.3.6. Selección de batería recargable 
 
La batería usada es una de 3.7 V de tensión; sin embargo, se debe obtener la cantidad de 
miliamperios/hora (mAh) para poder seleccionar un. Con el fin de obtener esta capacidad de 
corriente, se emplea la Ecuación 3.12 la cual muestra una relación con la corriente de salida al 
sistema y las horas de autonomía. 
 
𝐼ℎ = 𝐼𝑆𝐼𝑆 ∗ 𝐻 (3.12) 
 
Donde: 
𝐼ℎ: 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 [𝑚𝐴ℎ] 
𝐼𝑆𝐼𝑆: 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 [𝑚𝐴] 
𝐻: 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 [ℎ] 
 
Se conoce que la corriente que sale de esta es la suma de las corrientes de entrada de los 
convertidores boost y buck,10.58 mA y 8.19 mA, respectivamente; (el cargador de batería no 
consume corriente de esta) la cual es de 18.77 mA; con este dato, se propone una autonomía 
de 5 horas por lo que se obtiene la capacidad de 93.85 mAh. Se debe buscar una fuente que 
posea este valor o uno inmediato superior; por tal razón, la Tabla 3.9 muestra la comparación 









(Mercado Libre, c) 
Genérico 
 
(Hifisac, s. f.) 
Genérico 
 
(Mercado Libre, b) 
Fabricante MikroElektronika Sin información Sin información 
Material Polímero de litio Polímero de litio Polímero de litio 
Voltaje 3.7 V 3.7 V 3.7 V 
Capacidad de 
corriente 
250 mAh 1400 mAh 200 mAh 
Dimensiones 30x20x5 mm 61x45x6 mm 17x17x6 mm 
Precio de venta PEN 25.00 PEN 12.50 PEN 20.00 
 
La mejor relación entre capacidad y precio de la batería de 3.7 V resulta la de capacidad de 
1400 mAh. Se vuelve a calcular la autonomía con este nuevo valor y se obtiene 74 horas; al 
tener un valor más grande puede ser empleado para alimentar otros componentes de la prótesis 
transtibial. Las dimensiones son consideradas para el dimensionamiento de la caja donde está 
el circuito electrónico. 
 
3.3.7. Selección de cargador de batería recargable 
 
Se sabe que la batería usada es recargable de 3.7 V 1400 mAh; por lo que se requiere un circuito 
cargador entre esta y los convertidores de voltajes. Se toma como consideración que pueda ser 
cargado como como máximo con 1000 mA a la entrada; pues los cargadores super rápidos que 
tienen mayor amperaje podrían dañar la batería. La Tabla 3.10 muestra características 








(Naylamp, s. f.) 
TP4056-C 
 
(Mercado Libre, d) 
TP4056-Mini Micro 
 
(Linio, s. f.) 
Voltaje de entrada 4.5-5.5 V 5 V 4.5-5.5 V 
Corriente de carga 
máxima 
1000 mA 1000 mA 1000 mA 
Precisión de carga 1.5 % 1% 1.5% 
Tipo de entrada Micro-USB C Mini USB 
Dimensiones 28x18 mm 28x17.3 mm 22x16 mm 
 
Se elige el TP4056 Micro porque tiene mayor precisión de carga y la entrada Micro-USB es 
más comercial en el mercado local. 
 
3.3.8. Selección de interruptor y led indicador 
 
El paso de energía se da por medio de un interruptor; se busca como requerimientos que pueda 
soportar al menos dos veces el voltaje de 3.7 V y una corriente de 18.77 mA. Se aprecia en la 














Voltaje máximo 24 V 
Corriente máxima 10 A 
Función ON/OFF 
Duración mecánica 10 000 ciclos 
La forma que el usuario se da cuenta del paso de la corriente es por medio del Led indicador, 
el cual está encendido cuando el interruptor este activado. Se tiene como requerimientos los 
mismos empleados en la selección previa, pues es un circuito en serie. La Tabla 3.12 muestra 
las especificaciones del led seleccionado. 
 




(Mercado Libre, a) 
Voltaje de alimentación 1.5-2.2 V 
Corriente máxima 10 mA 
Intensidad luminosa 1700-3500 mcd 
 
Se observa que el voltaje de operación es de máximo 2.2 V; esto quiere decir que se necesita 
una resistencia en serie con el led, pues es voltaje de la batería es de 3.7 V (𝑉𝑆𝑈𝑃𝑃𝐿𝑌) con una 
corriente de 18.77 mA. Con el fin de obtener la resistencia del led, se modela todo el resto del 
circuito como una resistencia de carga, la cual tiene un valor de 197.12 𝛺 debido al voltaje de 
alimentación y a la corriente de consumo. La Figura 3.9 muestra el esquema del circuito del 







Figura 3.9. Esquema del diodo con el resto de la carga 
Fuente: Elaboración propia 
 
Donde: 
𝑅𝐿𝐸𝐷: 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑒𝑑 [𝐾𝛺] 
𝑅𝐿𝑂𝐴𝐷: 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 [𝛺] 
𝑉𝐷: 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑒𝑑 [𝑉] 
 












Se elige el valor comercial de 𝑅𝐿𝐸𝐷 de 1 𝐾𝛺 y se propone alimentar el led con 2 V. Estos 
valores se reemplazan en la ecuación anterior y se obtiene la corriente 𝐼𝐷 de 1.7 mA. Este valor 
se encuentra en el rango de operación del led por lo que la resistencia escogida es correcta. 
Se simula el circuito para hallar el valor de la nueva corriente total de trabajo. La Figura 3.10 
muestra que el valor de la nueva corriente de consumo es de 20.40 mA y la tensión en el led es 
de 2.1 V. 
 
 
Figura 3.10. Simulación del circuito del led 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.4. Diagramas esquemáticos y PCB 
 
Se presentan los diagramas esquemáticos de cada parte del circuito electrónico; esto está 
dividido en la distribución de sensores, acondicionamiento de señales, electrónica de potencia 






3.4.1. Diagramas esquemáticos 
 
Se empieza con los sensores de fuerza, se sabe que estos van colocados en el pie protésico; por 
lo que se necesita conectores visibles en la carcasa para que puedan ser acoplados. La Figura 
3.11 muestra las 11 entradas que se tiene para la recepción sensorial; estas entradas forman 




Figura 3.11. Diagrama esquemático de las entradas de los sensores FlexiForce A301 
Fuente: Elaboración propia 
 
Estos conectores de los sensores de fuerza son las entradas hacia el circuito de 
acondicionamiento; se necesitan 3 grupos de estos circuitos por cada 4 sensores, pues el 
integrado escogido cuenta con 4 amplificadores operacionales; por lo tanto, si son 11 sensores, 
corresponden a 3 integrados; no obstante, en la Figura 3.12 solo se muestra un grupo de 4 
entradas, pues el resto está en la sección de planos eléctricos y electrónicos. Se aprecia demás 
que el voltaje de referencia de 0.54 V es generado mediante un solo circuito divisor resistivo, 
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esto también es válido para los demás circuitos de acondicionamiento de señales; en adición, 
se ve que la entrada negativa del Opamp corresponde a lase señales obtenidas por los sensores 
piezoresistivos FlexiForce; y, con respecto a las salidas “VOUT”, están van conectadas a otro 
TSW 106 para 12 pines. 
 
 
Figura 3.12. Diagrama esquemático del circuito de acondicionamiento 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Figura 3.13 se aprecia que la conexión con la batería de 3.7 V es por medio del SSW para 
2 entradas; después de esto, se decide el paso de energía por el conector del interruptor 
basculante; en caso que este activado permite el paso de la corriente y el led ilumina con el fin 
de indicar el funcionamiento. Luego de verificar el estado del sistema, el voltaje de la batería 
“VBAT” ingresa al cargador, el cual funciona como puente entre el led y los circuitos 
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convertidores; en la etapa de recarga de batería se aprecia que puede cargar de manera 
independiente al estado del interruptor. Posteriormente, el voltaje “VBAT” se ve aumentado y 
reducido a 5 V y 3 V, respectivamente. Se acota que las conexiones del interruptor, led y 
cargador son tipo SSW 102; y, las de los convertidores, tipo SSW 104. 
 
Figura 3.13. Diagrama esquemático de la etapa de potencia 
Fuente: Elaboración propia 
 
La salida de 3.3 V alimenta el sensor inercial, se usa conectores TSW 104 para todos los pines 
de entrada del MPU 6050 (8) pues este se encuentra en el pie protésico. La Figura 3.14 muestra 





Figura 3.14. Diagrama esquemático de las entradas del sensor inercial 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Las conexiones con el microcontrolador del resto de la prótesis transtibial son las salidas de la 
carcasa; esta brinda como datos las 11 señales acondicionadas de los sensores de fuerza, la 
tierra “GND” y los pines de comunicación serial con el sensor inercial. En la Figura 3.15 se 
muestra las salidas sensoriales; además, los conectores usados en ambos casos son TSW 106 y 
TSW 103, respectivamente. 
 
 
Figura 3.15. Diagrama esquemático de las salidas sensoriales 
Fuente: Elaboración propia 
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3.4.2. Diseño de PCB 
 
El PCB del sistema se diseña a partir de los circuitos esquemáticos; para esto, se necesita 
conocer la corriente máxima que circula. Se conoce por simulaciones que esta es 20.4 mA; por 
ende, se emplea las recomendaciones de ancho de pista para una altura de cobre de 35 micras 
según la Tabla 3.13. 
 
Tabla 3.13. Ancho de pista para una altura de cobre de 35 micras 








Nota. Tomado de “Normas Básicas y Recomendaciones en el Diseño de PCBs”, por Bellido, 2015. 
 
Se observa que para la corriente calculada se debe emplear un ancho de pista de al menos 0.2 
mm; por tal motivo, se elige 0.254 mm que su equivalente en milésima de pulgada es de 10. 
Por otro lado, los componentes como resistencias, capacitores y son montados en la superficie 
(SMD) para ahorrar tamaño de la tarjeta. Se debe calcular la corriente y el voltaje a los que 
están sometidos para obtener la potencia de disipación y poder seleccionarlos. La Figura 
3.16.(a) muestra las corrientes y voltajes de las resistencias del circuito de amplificación para 






Figura 3.16. Simulación de voltajes y corrientes en las resistencias del PCB 
Fuente: Elaboración propia 
Los datos de la simulación sirven para elaborar la Tabla 3.14 donde aprecia el cálculo de la 
potencia y la selección de las resistencias SMD comerciales para un factor de seguridad de 2. 
 
Tabla 3.14. Cálculo y selección de resistencias SMD para PCB 
Resistencia 


















153 0805 1/8 W 





182 0805 1/8 W 





123 0805 1/8 W 












Los capacitores, como se menciona, también deben ser SMD. Se debe calcular la potencia que 






2 ∗ 1000 (3.14) 
 
Donde: 
𝑃𝐶: 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑜𝑟 [𝑚𝑊] 
C: 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎[𝐹] 
𝑉𝐶: 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑜𝑟 [𝑉] 
 
Se conoce que de la Figura 3.17, usada para el cálculo de la potencia resistiva, la diferencia de 
voltaje del capacitor es 2.51 V y su capacitancia es de 47 nF; por lo que la potencia que disipa 
es de 0.00015 mW. A partir de esto se selecciona capacitores SMD del código 0805 cerámico. 
 
La Figura 3.16 muestra el PCB del sistema en ambas capas para la selección realizada, en este 





Figura 3.17. Diseño de PCB 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.5. Diseño de carcasa electrónica 
 
El sistema electrónico se aloja en una carcasa, la cual no se localiza en el pie protésico por lo 
que requiere que tenga entradas para los sensores y salidas de las señales acondicionadas para 
la conexión con el microcontrolador. Las dimensiones usadas para el modelamiento de este 
sistema protector son las del PCB, batería de 3.7 V y del cargador de batería. Además, con el 
fin de obtener un espesor “t” para el material usado (ABS), se debe conocer la fuerza en el 
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lugar más manipulable; este es la zona donde se ubica el interruptor y la magnitud máxima 
ejercida es de 2.9 N (Oulasvirta,2018). A partir de esta fuerza se modela en la Figura 3.18.a la 
mecánica de presionar interruptores; y, en la Figura 3.18 b, se aprecia la ubicación de la fuerza 





Figura 3.18. Diagrama para hallar el espesor de la carcasa electrónica (a)Vista de perfil (b)Vista 
frontal 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se necesita conocer las propiedades mecánicas del material para la impresión 3D; por lo que la 







Tabla 3.15. Propiedades mecánicas del ABS 
Esfuerzo a la tracción 22 MPa 
Esfuerzo de fluencia 13 MPa 
Módulo de elasticidad 1 GPa 
Elongación a la rotura 3% 
Coeficiente de Poisson 0.38 
 
Nota. Tomado de “Overview of materials for Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Extruded”, 
por MatWeb. 
 
Se traslada la fuerza al eje de inercia para hallar el espesor necesario. Esto genera que en tal 
ubicación exista una fuerza de 2.9 N con un momento torsor de 53.62 N-mm, el cual se obtiene 
al trasladar la fuerza al eje de inercia. La Figura 3.19 muestra la sección transversal de la carcasa 
baja la acción de tales cargas. 
 
 
Figura 3.19. Sección transversal de la caja con las cargas aplicadas 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Se aprecia que la sección es rectangular y que está sometida solamente a cargas cortantes 
(fuerza cortante y momento torsor). Se emplea la Figura 3.20 para modelar los esfuerzos en las 






Figura 3.20. Modelamiento de esfuerzos cortantes para una sección rectangular 
Tomado de “Torsión de barras”, por Lavayen, 2018. 
 
Tabla 3.16. Parámetros para el esfuerzo máximo de torsión 
a/b 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 10.0 ∞ 
α 0.208 0.231 0.246 0.258 0.267 0.282 0.291 0.312 0.333 
 
Nota. Tomado de “Torsión de barras”, por Lavayen, 2018. 
 
La longitud “a” es la más larga del rectángulo con respecto a la longitud “b”; por lo que las 
dimensiones de la sección de la carcasa serían las siguientes: “a” igual a 55.5 mm y “b” igual 
al espesor “t”. A partir de lo expuesto, se emplea la Ecuación 3.15 para determinar el esfuerzo 




𝛼 ∗ 𝑎 ∗ 𝑏2
 (3.15) 
Donde: 
𝜏𝑚𝑎𝑥: 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜[𝑀𝑃𝑎] 
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𝑀𝑡: 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑟𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎[𝑁𝑚𝑚] 
𝛼: 𝑃𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 [𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙] 
𝑎: 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 [𝑚𝑚] 
𝑏: 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 [𝑚𝑚] 
 
El parámetro “α” se obtiene al proponer un espesor “t” igual a 1.75 mm; con este valor se 
obtiene el cociente entre “a” y “b” de 31.71. Se selecciona el parámetro “α” de 0.333 a partir 
del resultado anterior y se obtiene el esfuerzo por torsión máximo de 0.95 MPa.  
 
Por otro lado, también se debe obtener el esfuerzo cortante hecho por la carga de 2.9 N; por 
ende, la Ecuación 3.16 muestra la forma de hallar tal valor y la Figura 3.21 modela la sección 







𝜏𝑐: 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎[𝑀𝑃𝑎] 
𝑉: 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 [𝑁] 
𝑄: 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛[𝑚𝑚3] 
𝐼: 𝐼𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜[𝑚𝑚4] 







Figura 3.21. Sección transversal donde se aplica la carga cortante 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se empieza con el primer momento de la sección “Q” este se calcula con la Ecuación 3.17. 
 
𝑄 = 𝑦′ ∗ 𝐴′ (3.17) 
Donde: 
𝐴′: á𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑛á𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 [𝑚𝑚2] 
𝑦′: 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑎𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜[𝑚𝑚] 
 
El área “A” es de una sección rectangular; por lo que su valor es 48.56 𝑚𝑚2 según la sección 
sombreada de la Figura 3.21; mientras que, la distancia “y’” es de 0.4375 mm; entonces, el 
primer momento de la sección “Q” es de 21.25 𝑚𝑚3. Por otra parte, se debe también hallar la 











𝐵: 𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑡á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 [𝑚𝑚] 
𝐻: 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑡á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜[𝑚𝑚] 
 
Los datos de base y altura son 55.5 mm y 1.75 mm, respectivamente; a partir de estos se calcula 
la inercia, la cual tiene el valor de 24.79 𝑚𝑚4. Entonces, los valores de fuerza cortante, primer 
momento de sección, inercia y espesor son introducidos en la Ecuación 3.16 y se obtiene el 
esfuerzo cortante de 0.045 MPa. Los valores de esfuerzo por torsión y esfuerzo cortante son 
sumados para obtener el esfuerzo resultante cortante, el cual es de aproximadamente 1 MPa. 
Se debe hallar el esfuerzo equivalente Von Mises para comprobar si el espesor propuesto no 







𝜎𝐸𝑄: 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑉𝑜𝑛 𝑀𝑖𝑠𝑒𝑠 [𝑀𝑃𝑎] 
𝜎𝑅𝑁: 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 [𝑀𝑃𝑎] 
𝜏𝑅𝐶: 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 [𝑀𝑃𝑎] 
 
Se sabe que no existe fuerza normal aplicada en la sección; por tal motivo, el esfuerzo resultante 
normal es de 0 MPa; y, el esfuerzo resultante cortante es el valor calculado de 1 MPa; con estos 
datos, se halla el esfuerzo equivalente de 1.732 MPa. Este esfuerzo debe ser menor que la 
fluencia dividida entre el factor de seguridad; para este caso, se usa el mismo empleado en el 
diseño de la prótesis (3); el resultado de esto es 4.33 MPa y con esto se comprueba que el 




El espesor sirve para modelar la carcasa electrónica; la Figura 3.22 muestra la carcasa 
electrónica con su vista explosionada en la cual se aprecia los componentes que la conforman. 
 
 
Figura 3.22. Carcasa electrónica  
Fuente: Elaboración propia 
 
Finalmente, la integración de la carcasa electrónica y el pie protésico se aprecian en la Figura 
3.23; donde se ve que la carcasa va en la pantorrilla del usuario, la cual recibe los datos de 




Figura 3.23. Modelo integrado del pie protésico y la carcasa electrónica 
















PLANOS Y COSTOS 
 
 
En el siguiente capítulo se presenta el listado de los planos mecánicos, eléctricos y electrónicos 
del pie protésico y de la carcasa electrónica. Además, se detallan los costos totales que 
involucran al sistema de sensado del pie protésico y también al acondicionamiento de señales. 
Los componentes que no se encuentran en el mercado local son importados y se les añade el 




4.1. Planos  
 
Los planos desarrollados del pie protésico consisten en mecánicos, eléctricos y electrónicos. 
Los mecánicos abarcan la prótesis como también la carcasa electrónica; mientras que, los 
eléctrico-electrónicos, las conexiones de los sensores, la electrónica de potencia, los circuitos 
de amplificación y filtrado. A continuación, se explica la nomenclatura que estos poseen y en 
la Tabla 4.1 se aprecian los planos existentes.  
 
Nomenclatura: Número de plano – Tamaño de hoja – E/SE/D/EE (ensamble, subensamble, 
despiece o eléctrico-electrónico) 
 
Tabla 4.1. Listado de planos de despiece, ensamble y eléctricos-electrónicos 







subensamble 01-A3-SE A3 




Tela con velcro 
subensamble 03-A3-SE A3 
5 Empeine de pie 
protésico 
01-A3-D A3 
6 Talón de pie protésico 02-A3-D A3 




Planta inferior de pie 
protésico 
04-A3-D A3 
9 Conector tobillo 05-A3-D A3 




Parte inferior de 
carcasa electrónica 07-A3-D A3 






Se acota que los planos se encuentran en la sección de Anexos C: Planos de ensamble, despiece 




Se muestran los costos que incluye el diseño y fabricación del pie protésico como la carcasa 
electrónica. Estos costos son de diseño, componentes mecánicos, componentes eléctricos-
electrónicos, servicios y total. Se toma como tipo de cambio de USD a PEN de 4.08; y, en 
adición, los costos incluyen IGV. 
 
4.2.1. Costos de diseño 
 
Se establece como costo por hora de trabajo de un practicante de Ingeniería Mecatrónica de S/ 
15.00. Se trabaja 15 horas semanales por una cantidad de 15 semanas durante el semestre; por 
ende, el costo total del diseño del pie protésico y carcasa electrónica asciende a S/ 3375.00. La 
Tabla 4.2. muestra el resumen de lo mencionado. 
 
Tabla 4.2. Costos de diseño del pie protésico y carcasa electrónica 
Costo de diseño por 
hora (S/) 
Cantidad de horas 
semanales 
Cantidad de semanas 
empleadas 
Total de costo de 
diseño (S/) 







4.2.2. Costos de componentes mecánicos 
 
Las piezas mecánicas son los tornillos empleados en los agujeros ciegos de la carcasa 
electrónica; estos se buscan en el mercado local. En la Tabla 4.3 se aprecia los costos de las 
cantidades empleadas por tipo de tornillo. 
 




Cantidad Subtotal (S/) 
M2 x 6 Casa del perno 0.30 8 2.40 
M4 x 12 Casa del perno 0.30 8 2.40 
   Total (S) 4.80 
 
4.2.3. Costos de componentes eléctricos-electrónicos 
 
Los componentes electrónicos entre el pie protésico y la carcasa electrónica se dividen 
en importados y nacionales (mercado local). La Tabla 4.4 muestra los precios de costos de 

































1.8 𝐾𝛺 0.10 2 
120 𝐾𝛺 0.36 22 
15 𝐾𝛺 0.10 2 
Capacitores 
SMD 






















     Total ($) 1166.95 
     Total (S/) 4761.52 
 
Los componentes restantes se consiguen en el mercado nacional; estos son el sensor inercial 
MPU6050, los amplificadores operacionales LM324, batería de polímero de litio 3.7 V 1400 
mAh, cargador de batería TP4056, interruptor basculante, led y cables IDE; la Tabla 4.5 
















0.60 6 3.60 




12.50 2 25.00 
TP4056 micro 1 A 
Naylamp 
Mechatronics 













2.90 8m 24.00 
   Total (S/) 86.20 
 
4.2.4. Costos de servicios 
 
Los servicios accedidos para la elaboración del proyecto son los de impresión 3D del pie 
protésico y la carcasa electrónica; y, además, la elaboración del PCB para ordenar los circuitos 
eléctricos-electrónicos. La Tabla 4.6 muestra los costos de impresión que Markforged brinda 









Tabla 4.6. Costos de filamento de fibra de carbono importados 














Markforged 85 2 70 240 
     Total (S/) 979.2 
 
Tabla 4.7. Costos de servicios en el mercado local 
Servicio Empresa Costo de servicio(S/) 
Impresión 3D: carcasa 
electrónica 
Imprime 3d 60.50 
Fabricación de PCB Particular 200.00 
Soldado de piezas en PCB Particular 50.00 














4.2.5. Costos totales 
 
Se presentan los costos totales del pie protésico-carcasa electrónica para la detección de 
fuerzas de contacto pie-piso en diferentes condiciones de marcha en la Tabla 4.8. 
 
Tabla 4.8. Costos totales 
Tipo de costo Costo (S/) 
Diseño 3375.00 
Componentes mecánicos 4.80 
Componentes eléctricos-electrónicos 4761.52 
Servicios 1289.70 
Subtotal (S/) 9431.02 
Gastos generales no imprevistos 10% (S/) 943.10 







Se presentan las siguientes conclusiones del diseño del pie protésico que permita detectar 
las fuerzas de contacto pie-piso en pendientes, escaleras y superficies irregulares. Estas abarcan 
lo desarrollado en el propio diseño en todos sus aspectos: mecánicos y eléctrico-electrónicos. 
• Se consigue diseñar un pie protésico según lo solicitado; este puede detectar las fuerzas 
de contacto pie-piso al momento de que el usuario realice la marcha, y puede adaptarse 
en pendientes, escaleras y superficies irregulares debido a dos parámetros importantes: 
forma y material. La forma ayuda a realizar los movimientos del pie acorde a su 
biomecánica; y, el material, a garantizar que la forma empleada en el diseño soporte el 
peso del usuario. 
• La cantidad de sensores de fuerza en la planta del pie definen la resolución que tiene 
cada sensor a partir de la carga; en otras palabras, si se tuviese sensores de menor 
tamaño y capacidad de fuerza máxima suficiente se podría cubrir mayor área muerta y 
esto brindaría mayor información de contacto. 
• Si bien el sistema de acondicionamiento de señales filtra el ruido para que se puede 
trabajar con las señales menores a 30 Hz, se necesita un procesamiento de señales 
digitales cuando la prótesis sea conectada a un microcontrolador, pues se necesita 
conseguir la fuerza resultante por zona del pie; además, con el fin de brindar un 
promedio más fidedigno, se necesita eliminar la fuerza máxima y la mínima para 
promediar las restantes, pues estas serían los valores atípicos o productos de ruido 
remanente los cuales no necesitan ser leídos.. 
• El nivel de actividad “K” estaría restringido a K1 para este diseño si no existiera la 
carcasa electrónica, pues el acondicionamiento de señales tiene un tamaño considerable 
que no le permite encajar en alguna parte de la prótesis: talón o empeine; y, por lo que, 
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si lo hiciese, existiría una restricción dinámica que interrumpe la adaptabilidad hacia 
las tres superficies trabajadas. Por otro lado, cambiar la forma del diseño como la de un 
pie SACH, podría prescindir de la carcasa y se conseguiría un material más barato que 
la fibra de carbono. 
• La tecnología de la impresión 3D permite acceder a la posibilidad de diseñar prótesis 
con formas complejas y con un material resistente. En adición, se ahorra tiempo de 
diseño con respecto a planos de despiece y ensamble pues solamente se brindan 
medidas generales y la fabricación se realiza por medio del archivo STL. Esto hace 
mención al avance que la industria protésica está teniendo al poder brindar diferentes 






Las siguientes recomendaciones se muestran acorde a las oportunidades de mejora del 
pie protésico en general. Estas se basan en el diseño mecánico y eléctrico-electrónico sobre 
cómo están desarrolladas y cómo se podrían perfeccionar. 
• Es importante verificar el diseño de forma y material del pie protésico por medio de 
simulaciones, pues estos parámetros definen la carga máxima para la cual la prótesis 
está diseñada. Además, aparte de lo mencionado, se debe establecer el nivel de actividad 
de la prótesis, pues se debe restringir el tipo de uso. Esto quiere decir que se pueden 
diseñar prótesis para cierto rango de pesos y para cierto nivel de actividad. 
• Se recomienda buscar sensores de fuerza más pequeños para abarcar más área de 
contacto de la planta del pie protésico. 
• Se podría colocar un seguidor de voltaje a la salida del filtro analógico para cerciorarse 
que el rango de estos este entre 0 y 3.3 V.  
• Se sugiere buscar sensores de fuerza integrados con filtros para prescindir de la carcasa 
electrónica, pues el tamaño que tienen estos hace que el espacio del diseño del pie se 
insuficiente para albergarlos.  
• El sensor inercial podría tener acceso a Bluetooth para prescindir del cable IDE que 
sale del tobillo. 
• El sensor inercial brinda datos de rotación y estas representan los movimientos del 
tobillo; por ende, se sugiere que el IMU sea colocado en este en vez del conector de 
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LISTA DE EXIGENCIAS 
Trabajo de 
tesis: 
Diseño de un pie protésico que permita determinar las fuerzas de 
contacto en pendientes, escalones y superficies con irregularidades 
durante la marcha 
Cliente: Pontificia Universidad Católica del Perú 
Tipo Característica Descripción 
E Función principal 
Detectar las fuerzas de contacto pie-piso en 
pendientes, escaleras y superficies irregulares 
durante la marcha. Se acota que este trabajo de 
tesis es parte una prótesis transtibial diseñada 
por LIBRA PUCP. 
E Materia 
Entrada: 
• Superficie de contacto. 
• Mecanismo de 3GDL. 
Salida: 
• Superficie de contacto. 
• Prótesis transtibial con sensado de 
fuerzas. 
E Geometría <250x150x115 mm 
E Masa <1.5 Kg 
E Fuerza Soporta a una persona de 90 kgf 
E Tipo de pie protésico Dinámico 
E Nivel de actividad K2 
E Energía 
Alimentación: 3.7VDC 1400 mAh 
Autonomía: >5h 
E y D Señales 
Entrada: 
• Fuerza de contacto pie-piso (E). 
• Señal de encendido/apagado (E). 
• Señal angular del pie (D). 
Salida: 
• Voltaje por fuerza (E). 
• Señal I2C del IMU (D). 
4 
 
E Comunicación  Cable IDE 
E Seguridad 
Pie protésico con materiales aprobados por el 
sistema nacional EsSalud y sometido a 
simulaciones de resistencia según Normas 21 
y 22 para productos protésicos según la OMS. 
E Transporte 
Fácilmente transportable por su ligero peso 
debido al material resistente y liviano. 
D Mantenimiento 
Permite el montaje y desmontaje para poder 
acoplarse al tobillo del resto de la prótesis 
transtibial. 
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A ESPESOR 0.5 mm
B ESPESOR 1.0 mm
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CANAL B 3 mm
CANAL C 6 mm
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CIRCUITO DE ACONDICIONAMIENTO DE SEÑALES: SENSORES FLEXIFORCE (1-4);(5-8);(9-11)
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DISEÑO DE UN PIE PROTÉSICO QUE PERMITA DETERMINAR LAS FUERZAS DE CONTACTO
DIAGRAMA ESQUEMÁTICO ELÉCTRICO-ELECTRÓNICO
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FILTRO PASABAJOS
ENTRADAS DEL SENSOR MPU6050
FILTRO PASABAJOS FILTRO PASABAJOS
DIVISOR DE VOLTAJE
CIRCUITO DE AMPLIFICACIÓN
BATERÍA ON/OFF DEL SISTEMA E INDICADOR LED
RECARGA DE BATERÍA
CONVERTIDORES DC/DC
ENTRADAS SENSORES FLEXIFORCE SALIDAS DE SENSORES FLEXIFORCE
CIRCUITO DE AMPLIFICACIÓN CIRCUITO DE AMPLIFICACIÓN
SALIDAS DE SENSOR MPU6050
